
MALDI-TOF ID ja Skriining: 1) Puljonglahjendus meetod 

2) diskdifusioon (vankomütsiin 5 µg disk; Mueller-Hinton agar; 35±1ºC, 24t) 

Tsoon  12mm, 

hägune piir: 

SELGUSETA 

Fenotüübiline kinnitus: 

Vankomütsiini MIK 

(puljong/agarlahjendus) 

MIK  4: tundlik MIK > 4: resistentne 

Genotüübi kinnitus: 

vanA ja vanB 

Vankomütsiin MIC>4 
Tsoon  12 mm 

RESISTENTNE 

Vankomütsiiniresistentne E. faecalis/faecium (VRE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsoon  12mm 

terav tsooni piir 

TUNDLIK 



Genotüübi kinnitus: nuc ja mecA/mecC määramine 

PBP2a lateks test (seos ainult mecA esinemisega) 

Tsoon 22 mm: tundlik* Tsoon  22 mm: resistentne 

Skriining: tsefoksitiin 30 µg disk; 

Mueller-Hinton agar; 35±1ºC, 18±2h 

Metitsilliinresistentne S. aureus (MRSA) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuc positiivne 

mecA ning mecC negatiivne: 

Ei ole geneetiliselt MRSA 

(võimalik BORSA) 

Vastata vastavalt tundlikkusele 

nuc positiivne ja 

mecA või mecC positiivne: 

MRSA 

nuc negatiivne: 

Ei ole S. aureus 

MSSA 


