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Probleemid ja 
väljakutsed

• Eelnevad resistentsusmehhandismide algoritmid 
pärinesid ajast kui peamiseks oli diskdiffusiooni meetod 
+/- gradienttestid, nüüd mitmed kasutavad VITEKit

• VITEKil mitmeid paneele Enterobacteralses’tele kus 
erinevad antibiootikumid +/- resistentsusmehhanismide 
(ESBL) testid, lisaks sisaldab eelnevalt seadistatud 
erinevad algoritme (AES), mille toimimine kohati ebaselge 
ja kummaline

• millal ja kuivõrd saame usaldada VITEKi 
resitentsusmehhanismide kommentaare? 



SYNLABi kogemused
• 99 E.coli ja Klebsiella tüve VITEK võrdlus gradient kinnitavad testidega

VITEK interpreteering ja hoiatused

• EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASE (enamasti kui tseftasidiim ja 
tsetriaksoon mõlemad resistentsed)

• CTX-M LIKE (tseftasidiim T ja tseftriaksoon R)

• ESBL hoiatus ka kui AmpC (2 juhtu)

• 3 Juhul luges ESBL pos ja ESBL v CTX-M like hoiatus kui tseftasidiim ja 
tseftriaksoon ≤ 1 mg/L ning gradient kinnitavad testid negatiivsed - valepos

• 3 Juhul andis luges ESBL pos ja hoiatus „OXA-1 like“, kui tseftasidiim ja 
tseftriaksoon ≤ 1 mg/L  (tsefuroksiim R) ning gradient kinnitavad testid 
negatiivsed- valepos

Järeldused

E. coli ja K. pneumoniae VITEK ESBL pos  korral tõenäoselt ESBL (harvem 
AmpC): vastata „ESBL-A/ESBL-M“. 

Kui aga skriining tseftasidiim ja tseftriaksoon mõlemad≤ 1 mg/L, ignoreerida 
hoiatust?  



Lihtustatud ESBL algoritm VITEKiga (ettepanek aruteluks)



Diskussioon

Teiste laborite kogemused?

Infektsioonikontoll: ESBL ja AmpC eristamise olulisus haiglas ja ambulatoorselt?

Täpsem resistentsusmehhanism ja 1-2 p vastuse viivitust vs kiirem resistentsusinfo arstile


